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1. PRESENTACIÓN  

 
En el siguiente informe se describirá una propuesta para el ámbito de la salud, realizada 

por Angel Yesid Montes De la cruz. Con el fin de obtener mejoras, desde la electrónica, 

en atención a pacientes UCI en la clínica prado. Un sistema de censado de presión en 

camas UCI para evitar ulceras por presión en pacientes. Siendo está una problemática 

para el personal médico, además de ser una afección más, que se obtiene en pacientes con 

discapacidad de movimiento total mientras se encuentran recluidos en estas áreas.  

 

Cabe resaltar en este ítem que está propuesta se presenta ya que el problema se ve día tras 

día en las labores desempeñadas durante el periodo de prácticas profesionales. En las 

cuales se tuvo la grandiosa oportunidad de poner en práctica los conocimientos que se 

lograron en toda la formación académica. También adquiriendo nuevos conocimientos y 

ejecutándolos en el manejo y mantenimientos (correctivos y preventivos) de equipos 

biomédicos entre los cuales podemos encontrar: Desfibriladores, camas eléctricas, 

monitores de signos vitales, ventiladores o respiradores, monitores fetales, etc. 
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES 

 

2.1. Objetivo General: 

 

Diseñar un sistema de alarma activo por valores nominales de presión y tiempo para camas 

UCI  

 

2.2. Objetivos Específicos: 

1. Medir en tiempo real el nivel de presión que se ejecute sobre varios puntos en una 

colchoneta de cama UCI 

2. Situar dispositivos que presenten el nivel de presión en la colchoneta 

3. Programar un controlador para cuales valores debe activar el sistema 

4. Reducir las consecuencias adversas del encamamiento a largo tiempo 

 

 

2.3. Funciones del practicante en la organización: 

 

Las actividades que se presentan a continuación fueron las funciones otorgadas y 

desarrolladas en los tiempos comprendido entre el 02 de mayo de 2022 y 01 de noviembre 

de 2022. 

 

1. Rondas Biomédicas 

2. Mantenimientos preventivos y correctivos de equipos biomédicos   

3. Control de documentación biomédica 

4. Capacitaciones sobre manejo de equipos biomédicos a personal asistencial 

5. Control de inventarios de equipos biomédicos 

6. Cumplimiento de cronogramas de mantenimientos en los equipos 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Las bases que se tomaron para esta propuesta de proyecto consistieron principalmente en 

aliviar una deficiencia que se estuviera presentando en el área de trabajo. Se propone la 

realización de este método de alertas para la prevención de desarrollar ulceras por presión en 

pacientes que tengan una dependencia funcional del 100% de su cuerpo ya sea por ventilación 

mecánica o sedación e inmovilización.  

El personal médico (Terapistas) debe aplicar ciertas prácticas y movimientos a este tipo de 

pacientes cada cierto tiempo con el fin de que no existan secuelas como debilidad muscular 

ya que puede ser un factor de riesgo ligado a muchas complicaciones sistémicas, desde el 

punto de vista neuromuscular, respiratorio y circulatorio. Partiendo de este principio vemos 

como el terapista al momento de ir a prestarle el servicio a su paciente se encuentra que ha 

desarrollado una afección más llamada “ulcera por presión” que se le conoce como a un área 

de la piel que ha sufrido daño por falta de flujo sanguíneo. Motivo por el cual figura mucha 

más labor, más riesgos biológicos para el personal de enfermeras encargadas del servicio.  

 

Por ello se presenta una cultura de prevención y/o de cuidado más minuciosa en la atención 

crítica desde la electrónica con un sistema que permite ver en todo momento que tanta presión 

está ejerciendo cierta parte del cuerpo y cuánto tiempo lleva aplicando esta presión para así 

por medio de una alerta el personal asistencial encargado vea en que zona hay alta 

probabilidad de nacimiento y evolución de este padecimiento y así poder cambiar de posición 

al paciente. Todo con la finalidad de poder mejorar la calidad de recuperación de los pacientes 

en cuestión. 

 

Se vería reflejada una alta calidad en el servicio prestado por la clínica, además de mejoras 

como: un menor tiempo de hospitalización para los pacientes, menores costos para las EPS 

y una menor carga laboral para las enfermeras. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MEDICA 

DE SANTA MARTA (CLINICA PRADO) 

 

4.1. Información básica 

 

La SOCIEDAD MEDICA DE SANTA MARTA S.A.S. CLINICA PRADO es una empresa 

cuya ubicación principal se encuentra en la dirección Carrera 5 #25-45 Barrio el prado de la 

ciudad de Santa Marta. Ofrece un excelente servicio de Urgencias con un personal médico 

calificado, realizando diagnósticos en forma oportuna, soportados en los recursos 

tecnológicos y definiendo el tratamiento adecuado en cada caso basado en evidencia 

científica, buscando siempre los más óptimos resultados por medio del trabajo en equipo. 

Además de esto, ofrece a nuestros pacientes un cuidado integral con sentido humanizado, 

contando con profesionales competentes altamente calificados dispuestos a su servicio, 

basándonos en nuestros principios corporativos; apoyados con equipos tecnológicos. El 

servicio de hospitalización cuenta con habitaciones generales y VIP, con camas individuales 

sencillas y bipersonales. Brindando seguimiento a través de los diversos comités 

institucionales garantizando una atención segura. [1] 

 

4.2. Reseña Histórica 

 

A mediados de la década de los años 80, un grupo de reconocidos médicos de esta región 

conocedores de las necesidades que existía en la comunidad samaria de implementar un 

servicio de salud calificado, el cual contara con todas las especialidades médicas y estuviera 

al alcance de todos, ubicó en la realidad las expectativas de desarrollo de un proyecto 

modesto, pero auto sostenible, que se consolidó con la creación de la SOCIEDAD MEDICA 

DE SANTA MARTA S.A. El 30 de septiembre de 1980 se constituyó legalmente la sociedad 

cuya minuta fue firmada en la Notaria Segunda del círculo de Santa Marta con el número 

942. Su objetivo era establecer una institución con el nombre de CLÍNICA EL PRADO, para 

la prestación de servicios médicos y así fue como se adelantaron todas las acciones necesarias 

para llevar a cabo dicho fin. Las actividades de la clínica se iniciaron el 9 de marzo de 1981, 

para entonces, se puso a disposición de los usuarios un pequeño servicio de urgencias con 

atención 24 horas, servicio de hospitalización con 21 camas, una sala de cirugía, sala de 

partos, servicio de Rayos X y laboratorio clínico. Su primer gerente fue el Dr. Jaime Smith 

Motta y su primer director científico el Dr. Cesar Muñoz Zúñiga. 

 

En el año 2016 los socios de la Clínica El Prado seden sus acciones a un solo propietario de 

la institución, el Sr Jaime Arce García cambiando así la administración de la Clínica pasa a 

ser parte de la red de Clínicas de Valledupar y Santa marta; Clínica Integral de Emergencias 

Laura Daniela, Clínica Santa Isabel, Centro de Excelencia Materno Infantil del Cesar 

“CEMIC” y en el 2019 cambia su nombre a SOCIEDAD MEDICA DE SANTA MARTA 

S.A.S. Clínica Prado. [2] 

 



    

Informe de Prácticas Profesionales como 
Opción de Grado 

 

  
 

 

Página 7 de 33 

4.3. Misión 

 

Somos una entidad prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad, que 

ofrece a sus usuarios atención humanizada, con oportunidad, calidad, confianza e 

integralidad en la prestación de servicios, con un talento humano idóneo, infraestructura y 

tecnología de punta; ayudando a la satisfacción de las necesidades de la salud de los usuarios 

y su familia, garantizando la seguridad, la calidad en el servicio y la conservación del 

ambiente. [3] 

 

4.4. Visión 

 

En el 2023, seremos una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad, 

teniendo un mayor posicionamiento en la región como en el primer referente, por su amplio 

portafolio de servicios con calidad, oportunidad y confianza en la atención a sus usuarios y 

familias, contando con un talento humano idóneo, infraestructura y tecnología de punta; 

desarrollando un impacto positivo contribuyente en el departamento. [4] 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 

 
Desde el inicio de las prácticas profesionales por parte del practicante se hizo conocimiento 

que desde el área de mantenimiento biomédico, a cargo de una ingeniera Biomédica y 

auxiliado por dos ingenieros electrónicos y un practicante, se tendría un diario seguimiento 

a todos los equipos que estuvieran bajo control por esta área, vigilando que siempre estén en 

óptimas condiciones y pleno funcionamiento. Es aquí donde se tienen que aplicar todos los 

conocimientos que se pudieron adquirir en la fase académica realizada. Estos equipos que 

son más de 800 clasificados entre: Monitores de signos vitales, camas eléctricas, incubadoras 

eléctricas, bombas de infusión, monitores fetales, ventiladores respiratorios, 

electrocardiógrafos, etc. 

 

En este día a día se pudo corroborar que los equipos que más requieren atención y arreglos 

son las camas eléctricas, que debido a su estable uso (Más en el área de UCI) seguidamente 

están fallando ya sean:  

Sus placas: Por derramamiento de algún líquido sobre ella que produzca corto, cables 

desprendidos, falsos contactos, finales de carrera. 

Sus motores: Por desgaste de acoples, falta de grasa en engranes, capacitores dañados. 

Su estructura: Por fallas en frenos, desgaste en llantas, desgaste en barandales. 

 

Debido a los permanentes arreglos que se les aplicaban a estas camas se pudo observar que 

una problemática en pacientes UCI. Son las afecciones que desarrollan los pacientes UCI por 

encamamiento total en su recuperación. Estas se conocen como ulceras por presión y se 

presentan por la inerte posición del cuerpo durante tiempos alargados, es decir, falta de 

movimiento del cuerpo. Haciendo que la recuperación de un paciente sea mucho más 

prolongada delicada y riesgosa. A su vez una mayor carga de trabajo para el personal de 

enfermeras. 
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 

 

Desde la formación académica desarrollada en un periodo de 6 años, se obtuvieron 

conocimientos fundamentales de diferentes asignaturas que fueron esenciales para la 

realización de las prácticas profesionales y la realización de esta propuesta, aplicando 

conceptos primordiales desde el punto de vista íntegro y aplicativo, Algunos ejemplos de 

estás facultades de estudio se detallan a continuación: 

 

6.1. Electrónica de potencia 

 

En esta asignatura es donde se empieza a conocer como equipos de gran escala de consumo 

de potencia ejercen su funcionamiento. Además de empezar a como ejercer control sobre 

dispositivos o sistemas a través de microcontroladores de arduino. Conceptos muy útiles y 

que para la futura ejecución de la propuesta que se plantea serían necesarios. 

 

6.1.1. Arduino IDE 

 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación; es decir, que consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica (GUI). Arduino es una plataforma electrónica de código 

abierto basada en hardware y software fáciles de usar. El IDE de Arduino nos permite 

escribir, depurar, editar y grabar nuestro programa de una manera sumamente sencilla, en 

gran parte a esto se debe el éxito de Arduino, a su accesibilidad. [5] 

 

6.1.2. Tarjetas Arduino 

 

Es una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador re-

programable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el 

microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla. 

La placa Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de 

circuitería interna. De esta forma el usuario final no se debe preocupar por las conexiones 

eléctricas que necesita el microcontrolador para funcionar, y puede empezar directamente a 

desarrollar las diferentes aplicaciones electrónicas que necesite [6] 

 

6.1.3. Potencias  

 

La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida 

de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. En nuestro hogar 

determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar a la red de manera 

simultánea [7]. El término potencia se subdivide en varios conceptos como: potencia activa, 

potencia reactiva, potencia aparente. 
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6.2. Circuitos AC-DC 

 

Aquí es donde se adquirieron la mayoría de conocimientos bases, ejecutados día a día en las 

labores desempañadas por el practicante. Se conoció lo que es multímetro y como usarlo, 

como diseñar circuitos, como se comporta un circuito, lo que es corto circuito, un circuito 

cerrado o abierto, conceptos de corriente, voltaje, resistencia, impedancia, diferencia entre 

corriente alterna y directa. 

 

6.2.1. Multímetro 

 

El multímetro digital es un instrumento portátil capaz de medir tensiones, corrientes y 

resistencias, con una presentación numérica de los resultados, siendo esencial para cualquiera 

que esté involucrado en el mundo de la instalación, comprobación o reparación de artefactos 

y sistemas eléctricos y electrónicos. [8] 

 

6.2.2. Circuito eléctrico  

 

Denominamos circuito eléctrico a la adecuada interconexión de los componentes eléctricos 

consumidores y/o de almacenamiento, tales como resistencias, inductancias y capacitancias, 

con los elementos productores de energía a través de conductores en un lazo cerrado [9]. 

 

6.2.3. Corto circuito 

 

Un cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, 

lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva 

un aumento en la intensidad de corriente que lo atraviesa. 

 

6.2.4. Diferencias entre corriente alterna y corriente directa 

 

Corriente alterna es aquella corriente eléctrica en la que, la magnitud o valor de voltaje y el 

sentido se alternan en un periodo de tiempo determinado. Existen diferentes tipos de formas 

de corriente alterna, siendo la forma senoidal la más utilizada aunque también podemos 

encontrar la forma triangular, cuadrada, entre otras. Mientras que, corriente directa es 

conocida como corriente continua y se refiera a un tipo de corriente eléctrica en la que el 

sentido se mantiene constante en el tiempo, también se le considera como corriente directa 

aquella que siempre mantenga constante su polaridad y la energía fluya en el mismo sentido, 

sin importar la magnitud o voltaje de esta. [10] 
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6.3. Microprocesamiento I 

 

Es en esta asignatura donde se aprendió a cómo usar los microcontroladores de manera 

general basados en lenguaje de programación C. Usando diferentes IDE para programar estos 

dispositivos. Esencial para futuros desarrollos o montajes de la propuesta planteada en este 

informe.  

 

6.3.1. Microcontroladores 

 

Es un tipo de circuito integrado en el cual se encuentran una CPU, y sus unidades de memoria 

RAM y ROM. Dependiendo del que vayas a usar, tienen en sus partes cierta cantidad de 

puertos de entrada y salida y también de periféricos. [11] 

 

6.3.2. Lenguaje de programación C 

 

El Lenguaje C pertenece al grupo de los llamados lenguajes estructurados. Por lo tanto, es 

posible escribir programas de cualquier nivel de complejidad utilizando solo las estructuras 

básicas de control: Secuencial, alternativa, iterativa. Desarrollado en 1972 por Dennis 

Ritchie. [12] 

 

6.3.3. Sensores electrónicos 

 

Los sensores son instrumentos que captan y responden a cierto tipo de información de 

cualquier entorno físico. Hoy en día existen diversos sensores utilizados incluso en la vida 

diaria que se diferencian según las cantidades y características que capten. Ejemplos de estos 

sensores son: de corriente eléctrica, químicos, de presión, de humedad, de distancia, de radio, 

de velocidad, ópticos, de temperatura, etc. 

 

6.4. Ética Profesional  

 

Esta disciplina permitió conocer cómo debe comportarse un profesional laborando en una 

empresa. Viendo desde algunas leyes el actuar del empleado durante toda su estancia laboral 

y ejecutar de manera honesta, responsable y leal sus obligaciones y no valerse de su cargo 

para obtener beneficios individuales o egoístas. Si no, trabajando en conjunto y en pro de la 

empresa. 
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 

Al momento de dar inicio a las prácticas, se arrancó haciendo una semana de inducción. 

Donde en esta se conoció toda la infraestructura de la clínica, el equipo de trabajo que me 

acompañaría durante el periodo, también conocer los diferentes líderes de las diferentes áreas 

que componen el personal de la clínica. En esta semana se pudo relacionar e ir conociendo 

los diferentes equipos biomédicos que pronto serían objetivo de trabajo, la rutina diaria que 

se haría durante las rondas biomédicas. Todo esto siempre bajo la supervisión de un ingeniero 

electrónico que estuvo 1 semana guiándome e ilustrándome como se debía proceder ante un 

equipo biomédico que estuviera prestando su servicio en una determinada área de la clínica. 

Después de estos días se tuvo una aprobación del Jefe inmediato de seguir con el cargo de 

practicante durante los 6 meses pactados en el contrato 

 

Con el pasar de los días se capacitó en como evidenciar en un reporte manual los distintos 

mantenimientos que se le ejecutaban a los diferentes equipos que requirieran un 

mantenimiento correctivo o un preventivo, Además de esto, tener control sobre la 

documentación de cada equipo que estuviera a cargo del área y ver que cada uno de sus 

cronogramas estuviera cumplido y en orden. 

 

Cuando se me asignaba una tarea de la cual no tuviera conocimiento o algún equipo de 

mantenimiento delicado siempre se tuvo capacitación antes de ir a aplicar el correctivo y si 

en dicha acción de mantenimiento por x o y motivo no sabía que hacer el personal de 3 

ingenieros (Biomédico y electrónicos) estuvo para apoyarme, ayudarme en cualquier 

cuestión y enseñarme que debía hacer 

 

A medida que el tiempo transcurría y el periodo de prácticas avanzaba mediante se aplicaban 

los respectivos mantenimientos en el área de uci se pudo evidenciar la problemática que se 

describe en la parte de JUSTIFICACIÓN. Debido a esto, surgió presentar una idea de 

propuesta a futuro al jefe inmediato de mejorar la problemática, la cual fue vista con buenos 

ojos y buena proyección. Una propuesta que se detalla a continuación en cómo se 

fundamentaría: 

 

7.1. Composición y funcionamiento del sistema  

 

El sistema de alarma y seguimiento para prevención de ulceras por presión se basaría en 

celdas de carga de 10 Kg con el modulo conversor de análogo a digital HX711. Ideal para 

detectar una fuerza aplicada sobre una superficie. Básicamente al detectar una flexión la celda 

es capaz de medir la resistencia eléctrica que se produce a la deformación aplicada a la barra. 

El rango de presión varía de 0.03 kg a 10 kg.  

 

Colocando 5 celdas de este tipo con los respectivos módulos A/D en la base de las 

colchonetas que usan las camas Uci, distribuidos de la siguiente forma: 
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1. A la altura de la parte de atrás de la cabeza y cuello  

2. A la Altura de los omoplatos 

3. A la altura de la espalda lumbar o cadera 

4. A la altura de las rodillas 

5. A la altura de los talones 

 

De esta forma cada uno de los 5 módulos A/D irían conectados a una placa de arduino uno, 

diferente para cada celda, que para este caso sería el controlador a usar, por medio de 

jumperes M-M de 20 cm. La salida de nuestro controlador sería a unas pantallas LCD que 

mostrarán el valor medido por cada celda y además de esto una señal de voltaje que encienda 

un LED color rojo y active un buzzer cuando al menos el valor medido de una celda este por 

encima del umbral y otra señal que mantenga encendido un LED color verde cuando los 

valores medidos por las celdas están debajo del umbral. 

Esto se puede Obtener mediante un código de programación que se detallará más tarde. 

El sistema no estaría encendido permanente, estos se apagarían mientras la cama no tenga 

paciente y la placa de arduino se quedaría en modo “suspendido”. Para volver a colocar el 

sistema en funcionamiento se contaría con un interruptor, que cuando se accione reactive la 

salida de 5v de la placa de arduino y cierre el circuito para llevar el voltaje de alimentación 

a la pantalla LCD, a las celdas de carga y a los módulos A/D.  

 

 
Figura 1. Celda de carga de 10Kg con módulo A/D HX711 [13] 
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Figura 2. Placa de arduino Mega [14] 

 

Para hacer la interconexión desde la celda hasta el módulo HX711 y luego a la placa se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

  Celda de carga Módulo HX711 

Cable verde A+ 

Cable Negro E- 

Cable Blanco A- 

Cable Rojo E+ 
Tabla 1. Conexión entre celdas y modulo A/D [15] 

 

  Módulo HX711 Placa de arduino Uno 

VCC 5V 

SCK A0 

DT A1 

GND GND 
Tabla 2. Conexión entre modulo A/D y arduino [16] 

  

A continuación, se presenta como deben ir las conexiones para amar el circuito 
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Figura 3. Circuito base para el sistema 

 

 

7.2. Programación de la placa arduino. 

 

Para el montaje del código se usó el entorno de arduino IDE. Esta sintaxis se propone para 

una futura implementación de la propuesta en cuestión descrita. El código se compone de 

dos funciones. Una función de calibración, una de anti-rebote y varios condicionales. 

 

7.2.1. Calibración de las celdas de carga 

 

Se debe tener un factor de conversión antes de describir el programa final que se usará. Que 

este es el que nos permitirá convertir el valor medido en un valor con unidades de peso, 

basándose en un valor de escala. Esta acción se ha denominado como calibración.  

 

Nota: Para poder calibrar las celdas es necesario tener todo el sistema montado o 

implementado 

 

Se debe tener un objeto de peso conocido sobre cada celda, en lo posible que el peso del 

objeto este cercano al valor máximo que soporta la celda de carga. Ejemplo: 1 carga de 9 Kg. 

Ya que, aquí usaríamos celdas de 10 Kg.  

El sistema contaría con diferentes pesos conocidos y poder elegir uno de ellos que concuerde 

con el peso de un objeto a usar para hacer la función de calibración, que se basa en relacionar 
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la lectura de parte del módulo HX711 y el valor del peso conocido del objeto a usar dándonos 

así el valor de escala necesario para poder ver la medición en unidades de peso. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

 

 

Está acción se le debe aplicar a cada una de las placas controladoras de cada celda. La misma 

sintaxis serviría para cada placa. La única variación que se tendrá, sería en los valores 

umbrales de cada celda ya que cada parte del cuerpo no hace el mismo peso.  A 

continuación, se presenta el código que se usaría: 

 
 Figura 4.a. Código para programar cada uno de los controladores 
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Figura 4.b. Código para programar cada uno de los controladores 

 
Figura 4.c. Código para programar cada uno de los controladores 
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Figura 4.d. Código para programar cada uno de los controladores 

 
Figura 4.e. Código para programar cada uno de los controladores 
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Figura 4.f. Código para programar cada uno de los controladores 
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8. CRONOGRAMA: 
 

 

Nombre actividad Duración Inicio Fin 

Inducción 7 días 02/05/2022 09/05/2022 

Rondas biomédicas del mes de mayo 26 días 02/04/2022 31/05/2022 

Capacitaciones sobre el manejo de equipos médicos 7 días 03/05/2022 10/05/2022 

Mantenimientos preventivos en los servicios de: UCI 
adulto, diagnostico cardiovascular. 

18 días 10/05/2022 31/05/2022 

Organización de documentación biomédica del mes 
de mayo 

4 días 27/05/2022 31/05/2022 

Rondas biomédicas del mes de junio 26 días 01/06/2022 30/06/2022 

Mantenimientos preventivos en los servicios de: 
cirugía, hospitalización 4to piso, ambulancias. 

16 días 01/06/2022 18/06/2022 

Capacitaciones sobre manejo de Marcapasos 1 día 21/6/2022 21/06/2022 

Organización de documentación biomédica del mes 
de junio 

4 días 27/06/2022 30/06/2022 

Rondas biomédicas mes de julio 26 días 01/07/2022 31/07/2022 

Mantenimientos preventivos en los servicios de: 
cirugía materna, hospitalización y observación 

obstétrica, imagenologia. 

20 días 04/07/2022 26/07/2022 

Investigación sobre el surgimiento de ulceras por 
presión 

2 días 06/07/2022 07/07/2022 

Inventario de equipos de UCI adulto 2 2 días 08/07/2022 09/07/2022 

Organización de documentación biomédica del mes 
de julio 

4 días 27/07/2022 30/07/2022 

Rondas biomédicas mes de agosto 26 días 01/08/2022 31/08/2022 

Mantenimientos preventivos en el servicio de 
urgencias 

20 días 03/08/2022 23/08/2022 

Presentación de idea de propuesta a tutor 
empresarial y tutor institucional 

1 día 16/08/2022 16/08/2022 

Capacitación sobre incubadoras 1 día 17/08/2022 17/08/2022 

Inicio del informe de practicas  1 día 25/08/2022 25/08/2022 

Organización de documentación biomédica del mes 
de agosto 

4 días 27/08/2022 31/08/2022 

Rondas biomédicas mes de septiembre 26 días 01/09/2022 30/09/2022 

Mantenimientos preventivos en los servicios de: UCI 
neonatal, hospitalización 2do piso, laboratorio 

clínico, servicio transfusional 

19 días 05/09/2022 26/09/2022 

Modelación del circuito para la propuesta y 
cotización de materiales  

3 días 11/09/2022 13/09/2022 
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Inventario de repuestos biomédicos 4 días 23/09/2022 27/09/2022 

Organización de documentación biomédica del mes 
de septiembre 

4 días 27/09/2022 30/09/2022 

Rondas biomédicas mes de octubre 26 días 01/10/2022 31/10/2022 

Mantenimientos preventivos en los servicios de: UCI 
pediátrica, cirugía, hospitalización 3er piso, 

hospitalización pediátrica. 

23 días 05/10/2022 31/10/2022 

Desarrollo del código para la programación de la 
placa de arduino 

3 días 07/10/2022 10/10/2022 

Terminación y entrega del informa de practicas 1 día 12/10/2022 12/10/2022 

Organización de documentación biomédica del mes 
de octubre 

4 días 26/10/2022 29/10/2022 

 

NOTA: Los mantenimientos correctivos se aplicaban casi que a diario en el servicio que lo 

necesitase    
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9. PRESUPUESTO: 

 

A momentos futuros en que se quiera implementar esta propuesta se necesitarán diferentes 

materiales, cuyos materiales representarían una inversión. En la siguiente tabla se puede 

apreciar los ingresos que se requerirían para el montaje de un prototipo. 
 

 
Figura 4. Tabla de presupuestos para la implementación de la propuesta 
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10.  CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

El tiempo en el que se estuvo desarrollando la práctica profesional fue muy provechoso. Ya 

que, se adquirió en grandes cantidades conocimiento con todo lo que respecta al área de 

biomedicina. Además, también obteniendo experiencia que será de gran ayuda para futuras 

aplicaciones en el campo laboral. 

Todo esto siendo posible de manera que siempre se tuvo disposición de aprender y además 

que se contó con un excepcional equipo de trabajo que fue de gran apoyo en todo momento 

para así cumplir con todos los inconvenientes que se pudieran presentar. Siendo estas 

personas, que conformaban el equipo, muy profesionales en su cargo aplicándolo de manera 

ética, disciplinada y muy integras en lo personal. 

 

El desarrollo o diseño de esta propuesta fue muy satisfactorio para el estudiante primeramente 

porque se pudo lograr cumplir con el objetivo general y segundo porque la idea fue vista con 

buenos ojos desde que se propuso y que sería de gran ayuda para el crecimiento prestigioso 

de la clínica. Evitando así más inconvenientes o problemas tanto para el personal asistencial 

medico como para los pacientes. 

 

Es una idea y un sistema no muy complejo que para futuros tiempos y futuros practicantes 

sería muy viable implementarla y también que es abierta y dispuesta a recibir mejoras, 

trabajos, investigaciones que se hagan para optimizar más su funcionamiento. 
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ANEXOS 

 

 

N° Relación de Anexos 

1 Mantenimiento Preventivo a incubadoras  

2 Mantenimiento correctivo a equipo de rayos X 

3 Mantenimiento preventivo a monitor de signos vitales 

4 Mantenimiento Correctivo a ventilador respiratorio 

5 Mantenimiento correcto a monitor de signos vitales 

6 Mantenimiento correctivo a equipo de rayos X 

7 Mantenimiento Correctivo a Electrocardiógrafo 
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